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Observação: Este trabalho foi formatado de acordo com as normas para publicação no 
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (BJORL), que estão inseridas no anexo. 
Resumo  
 
Introdução: Animais são utilizados na experimentação científica há 
séculos, por constituírem modelos adequados para o desenvolvimento de 
pesquisas importantes para a humanidade. Na área da audiologia, esses 
animais são amplamente utilizados por permitirem o conhecimento do sistema 
auditivo de forma fácil e significativa. Objetivo: Comparar as amplitudes de 
resposta (relação sinal/ruído - S/R) das EOAPD (Emissões Otoacústicas por 
Produto de Distorção) em modelo animal com uso de dois equipamentos de 
coleta. Métodos: Estudo do tipo experimental, aprovado pelo Comitê de Ética 
no Uso Animal (CEUA), com uma amostra constituída por 28 animais da 
linhagem Wistar, do gênero feminino, que foram submetidos à anestesia, à 
otoscopia manual e ao exame de EOAPD nas frequências de 2kHz a 8kHz, 
realizado nos equipamentos Otoread® e ILO®. Os resultados foram 
submentidos ao teste estatístico, e consideraram-se valores estatisticamente 
significantes aqueles em que p≤ 0,005. Resultados: Na análise realizada entre 
orelhas para verificar assimetria de respostas, não houve diferença 
estatisticamente significante, portanto, as análises foram realizadas levando em 
consideração o total de 56 orelhas dos 28 animais. Em relação à comparação 
dos dois equipamentos utilizados, no que se refere aos valores de relação S/R, 
não houve diferença nas frequências de 2kHz, 6kHz e 8kHz. Na frequência de 
4kHz houve diferença estatisticamente significante, apresentando maiores 
respostas no equipamento Otoread®. Conclusões: Foi possível realizar a coleta 
das EOAPD nas frequências entre 2kHz a 8kHz nos dois equipamentos. As 
medidas da relação S/R foram utilizadas no presente estudo, pois permitiu a 
comparação dessas medidas em dois equipamentos distintos cumprindo com o 
objetivo principal do trabalho. À medida que as frequências aumentaram as 
respostas aumentam concomitantemente. E não houve diferença 
estatisticamente significante quando comparadas as respostas da relação S/R 
nos dois equipamentos, exceto na frequência de 4kHz. 
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Historicamente, as pesquisas com modelos animais têm origem há 
muitos anos antes de Cristo, em um momento em que autópsias em cadáveres 
humanos eram proibidas. Cientistas como Alcmaeon, Aristóteles, Hipócrates, 
Herophilus, Herasistratus, entre outros, da Grécia Antiga, passaram a fazer 
vivissecção e necropsia nos animais com o objetivo de encontrar semelhanças 
com as doenças que afetavam os humanos. Além disso, os experimentos com 
animais tiveram um papel importantíssimo no avanço da ciência que estudava 
as bactérias e afins, em que cientistas como Pasteur e Koch, no século XVIII, 
puderam identificar diversos micro-organismos causadores de doenças 
infectocontagiosas, e o mais importante, as vacinas contra essas 
enfermidades, utilizando diversas espécies de modelos animais como ratos, 
camundongos, cobaias, coelhos e hamsters1, 2, 3.   
Houve um avanço expressivo nos estudos com modelos animais a partir 
do advento da Teoria de Darwin em “A origem das espécies” (1859), que trouxe 
a ideia de que espécies distintas possuíam um ancestral comum explicado pelo 
evolucionismo, e ainda, com o pressuposto de Claude Bernard, que dizia não 
fazer sentido as pessoas terem o direito de utilizar animais para fins 
domésticos, e de alimentação, e não poderem utilizar os mesmos nas 
pesquisas em prol da humanidade4, 5. 
Atualmente, os modelos animais são utilizados em diversos ramos de 
pesquisas, principalmente nas áreas das ciências biológicas e biomédicas. 
Esse uso ocorre devido à possibilidade de uma análise detalhada das 
manifestações biológicas e comportamentais, além de permitir a observação de 
processos patológicos ou naturais, que, em muitos casos, assemelha-se aos 
seres humanos6.   
Em todo o mundo, milhões de estudos utilizando animais vêm sendo 
desenvolvidos a cada ano. Estima-se que cerca de 75 a 100 milhões de 
animais vertebrados sejam utilizados para fins científicos neste século7. 
Experimentos com modelos animais permitiram aos pesquisadores 
descobertas importantes por meio de pesquisas nas ciências básicas e na área 
médica, dentre as quais se destacam: a descoberta da circulação sanguínea, 
dos antibióticos, dos mecanismos das enfermidades infecciosas, anestésicos 
para cirurgias, transplante de órgãos, sistema de suporte vida para neonatos, 
entre outras8. 
As vantagens em utilizar modelos animais em pesquisas, principalmente 
os roedores, estão relacionadas com a facilidade de manejo e domesticação, 
prolificidade, docilidade, baixo consumo alimentar, fisiologia conhecida, ciclo 
reprodutivo curto, precocidade, nutrição variada, adaptação ao cativeiro e 
sociabilidade2.  
Os estudos na área da audiologia utilizando modelos animais incluem os 
procedimentos de avaliação do sistema auditivo, dentre eles estão: a análise 
histológica9, o reflexo de Preyer10, as EOAPD11,12, as Emissões Otoacústicas 
Transientes (EOAT)13 e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
(PEATE)14,15. Esses estudos vêm sendo desenvolvidos para entender melhor 
os temas relacionados à exposição ao ruído16, otoproteção17, novos modelos 
animais18, ototoxidade19, 20, novos genes da surdez21, presbiacusia22, 
plasticidade do sistema nervoso auditivo central (SNAC)23, regeneração 
celular24, zumbido25, 26, equilíbrio27, hiperbilirrubinemia28 e privação de ferro29.  
A avaliação auditiva por meio das EOAPD tem grande aplicabilidade 
nesses experimentos, pois permite a caracterização da morfologia funcional 
das células ciliadas externas (CCE), são significativas em animais de 
laboratório, e por isso, se tornam um importante instrumento na avaliação30, 
além de serem fáceis de mensurar e interpretar os resultados. O conhecimento 
detalhado da amplitude de resposta (relação S/R) das EOAPD desses modelos 
animais, bem como protocolos de pesquisa bem definidos e de fácil replicação 
em diversos equipamentos são de fundamental importância para o 
desenvolvimento de pesquisas audiológicas nessa área. Desse modo, o 
objetivo deste estudo foi comparar a amplitude de resposta (relação S/R) das 








Trata-se de um estudo do tipo experimental, desenvolvido a partir de um 
projeto multidisciplinar denominado “O papel da melatonina na prevenção da 
ototoxidade da cisplatina”. A equipe envolvida nesse estudo é composta por: 
médicos, médicos veterinários, patologistas e fonoaudiólogos. Os protocolos 
destes estudos foram conduzidos com a aprovação do Comitê de Ética no Uso 
Animal (CEUA) do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, 
sob protocolo UnbDoC nº: 7117/2015.  
A amostra foi composta por 28 animais da linhagem Wistar, com idade 
de 2 meses e 15 dias, com média de peso de 190g, provenientes do Biotério da 
Universidade Federal de Goiás. Foram mantidos no biotério da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Brasília em condições normais de iluminação, 
com livre acesso à alimentação e água, em ciclos naturais de sono e vigília, 
mantidos em caixas, divididos em grupos e manuseados segundo as normas 
preconizadas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) 
encontradas no site www.cobea.org.br.  
Os animais foram inicialmente pesados para verificar o peso médio para 
cálculo da administração da anestesia. Posteriormente, foram anestesiados 
com Cloridrato de Ketamina (65 mg/kg [50 mg/ml]) e Xylasina (6,5 mg/kg 
[20mg/ml]).  
Depois de estarem anestesiados e antes da realização do teste de 
EOAPD, os animais foram submetidos à otoscopia manual, realizada por 
Otorrinolaringologista para avaliação do conduto auditivo externo e membrana 
timpânica. Foram excluídos do estudo animais com alterações de orelha 
externa e média e com EOAPD ausentes. 
Para a execução dos exames foram utilizados dois equipamentos:  
Equipamento 1: OtoRead®, da marca Interacoustics, acoplado a 
impressora do equipamento, no qual foram realizadas análises nas frequências 
compreendidas entre 2kHz e 8kHz. O estímulo consistiu de 2 tons puros (F1 e 
F2) cuja relação de frequência F1/F2 foi igual a 1,22. A intensidade dos 
estímulos foi fixada em 70 dB NPS. 
Equipamento 2: Emissões Otoacústicas Evocadas (Modelo ILO292 
Echoport system com o software ILO V6, Otodynamics, Herts, United Kingdom) 
acoplado a um computador, no qual também foram analisadas frequências 
compreendidas entre 2kHz e 8kHz. O estímulo consistiu de 2 tons puros (F1 e 
F2) cuja relação de frequência F1/F2 foi igual a 1,22. A intensidade dos 
estímulos foi fixada em 70 dB NPS. Foi analisado um total de 1000 aquisições. 
A sonda utilizada no meato acústico externo foi adaptada em ambos os 
equipamentos para não causar desconforto ao animal. Foram avaliadas as 
EOAPD em todos os animais na seguinte ordem: Equipamento 1, EOAPD na 
orelha esquerda e depois na orelha direita. Em seguida a mesma análise era 
realizada com o equipamento 2. As EOAPD foram consideradas presentes em 
ambos os equipamentos quando os valores de relação S/R estivessem iguais 
ou maiores a 6 dB NPS. 
Após os procedimentos citados anteriormente, todos os animais foram 
separados em grupos para que fosse dado seguimento a outro estudo. 
A avaliação estatística dos valores da relação S/R foi realizada utilizando 
o SPSS® Versão 23.0. Para as comparações de valores médios dos exames 
dentro dos grupos (orelhas e equipamentos), foi utilizado o teste ANOVA. O 
valor de p≤ 0,05 foi considerado estatisticamente significante. E as respostas 
consideradas para a análise descritiva foram as médias, os valores mínimos, 




Na análise realizada entre orelhas para verificar assimetria de respostas, 
não houve diferença estatisticamente significante, conforme observa-se na 
Tabela 1. Como não foram observadas diferenças, as análises foram 
realizadas levando em consideração o total de 56 orelhas dos 28 animais. A 
Tabela 1 mostra as médias, os valores mínimos, máximos e o desvio padrão 
(DP) da relação S/R nas frequências de 2kHz, 4kHz, 6kHz e 8kHz em ambas 
as orelhas. 
 
Tabela 1: Médias, desvio padrão, mínimo e máximo da relação sinal/ruído das 56 
orelhas.
f 
ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA 
P 
Média Min Máx DP Média Min Máx DP 
2kHz 7,98 -10 70 13,38 5,60 -6 19 5,74 ,225 
4kHz 22,48 10 32 5,61 23,16 8 35 6,85 ,568 
6kHz 37,17 22 70 6,97 36,23 15 46 6,13 ,448 
8kHz 39,01 10 50 6,76 40,41 11 51 6,38 ,265 
 
A Tabela 2 mostra as médias, os valores mínimos, máximos, e o desvio 
padrão (DP) da relação sinal/ruído nas frequências de 2kHz, 4kHz, 6kHz e 
8kHz, nos equipamentos utilizados. Em relação à comparação dos valores de 
relação sinal/ruído, não houve diferença entre os dois equipamentos nas 
frequências de 2kHz, 6kHz e 8kHz. Na frequência de 4kHz houve diferença 
estatisticamente significante na comparação entre os dois equipamentos 
utilizados.  
 




Média Min Máx DP Média Min Máx DP 
2kHz 5,69 -6 70 12,90 7,89 -10 22 6,78 ,262 
4kHz 20,67 8 31 5,54 24,96 10 35 6,22 ,000* 
6kHz 36,37 15 70 7,34 37,03 24 46 5,72 ,596 








No presente estudo, não foram observadas diferenças estatisticamente 
significantes no que se refere à lateralidade das respostas nos animais 
estudados. Na literatura, não foram encontrados estudos comparando as 
EOAPD entre gêneros e com relação à lateralidade em modelos animais. 
Alguns estudos realizados em seres humanos mostram que as Emissões 
Otoacústicas (EOA) apresentam maiores valores de resposta nas orelhas 
direitas e em indivíduos do gênero feminino31, 32.  
A medida de referência das EOA utilizada neste estudo foi a relação S/R 
pois, de acordo com a literatura, são medidas confiáveis e amplamente 
utilizadas na avaliação clínica dos exames em seres humanos33.  
A escolha do uso de mais de um equipamento neste estudo ocorreu em 
virtude da necessidade de comparar os valores de um equipamento 
considerado padrão ouro (ILO®), amplamente utilizado em vários estudos de 
EOA, com os valores de outro equipamento (Otoread®), utilizado rotineiramente 
na clínica para triagem auditiva neonatal (TAN). Nenhum estudo em modelo 
animal que utilizasse o equipamento Otoread® foi encontrado na revisão de 
literatura, porém, os resultados apresentados neste trabalho permitiram 
analisar a viabilidade do uso desse equipamento de TAN, com respostas tão 
fidedignas como as encontradas no ILO®, que é considerado padrão ouro.  
Os protocolos de aquisição de EOAPD utilizados neste estudo foram 
escolhidos de acordo com outros estudos previamente realizados. Em uma 
pesquisa desenvolvida com o objetivo de verificar o efeito do extrato de romã 
na redução da ototoxicidade induzida por cisplatina, os pesquisadores 
utilizaram 06 ratos Wistar no grupo controle. As avaliações das EOAPD foram 
realizadas com o equipamento ILO V6 da Otodynamics, e as análises foram 
realizadas com 1.000 aquisições. Os resultados das EOAPD nas frequências 
de 4kHz, 6kHz e 8kHz mostraram uma equivalência com as do presente 
estudo, tanto no ILO V6 quanto no Otoread®34. 
Outro estudo realizado com ratos Wistar, cujo objetivo foi o de avaliar a 
sensibilidade das EOAPD na detecção da ototoxidade secundária a diferentes 
doses e formas de administração de cisplatina, o protocolo adotado utilizou 
1.000 aquisições, e considerou como resultado a relação S/R de no mínimo 6 
dB NPS35, assim como o protocolo do presente trabalho.  
A metodologia de aquisição de EOAPD utilizada neste estudo também 
foi a mesma realizada em uma pesquisa recente, que verificou o efeito 
terapêutico da timoquinona na perda auditiva induzida por trauma acústico em 
modelo animal. Os autores utilizaram o equipamento ILO V6 da Otodynamics, e 
avaliaram as frequências de 1kHz a 6kHz. Os valores médios das EOAPD no 
grupo controle ficaram entre -5 e 25 dB, e a análise foi realizada utilizando a 
relação S/R como resposta. Os valores médios das EOAPD do presente estudo 
com o equipamento similar ficaram entre 5 dB e 39 dB. Já a coleta realizada 
com o equipamento Otoread® apresentou valores médios entre 7 e 40 dB. 
Ambos os equipamentos utilizados neste estudo obtiveram médias mais altas, 
porém, destaca-se que as medidas apresentadas neste estudo foram coletadas 
a partir da frequência de 2kHz, em que as amplitudes das EOAPD começam a 
aumentar significativamente em comparação as frequências mais baixas33. 
Um outro equipamento (Madsen Capella) foi utilizado em um estudo 
acerca da otoproteção da curcumina e da vitamina E na ototoxicidade induzida 
por cisplatina. Foram avaliadas as EOAPD nas frequências de 2kHz a 6kHz, 
onde pode-se verificar claramente o aumento do valor da relação S/R nas 
frequências a partir de 2kHz11. O mesmo equipamento foi utilizado em outra 
pesquisa sobre o efeito da aplicação de betametasona transtimpânica na 
orelha interna de ratos, e foi observado comportamento semelhante no que se 
refere ao aumento de valores de EOAPD a partir de 2kHz, e com valores mais 
baixos nas frequências de 996Hz e 1000Hz9.  
Os valores das EOAPD nesta pesquisa mostraram-se maiores nas 
frequências a partir de 2kHz. Esse achado também esteve presente em outros 
estudos, nos quais os níveis de ruído são mais intensos nas frequências mais 
baixas11, 34, 36, 37. O nível de ruído mais intenso nas frequências mais baixas 
acontece em virtude das proporções do meato auditivo externo dos ratos, que 
fazem com que a obtenção das EOAPD abaixo da frequência de 2kHz, tenham 
respostas que se equiparam com as do ruído38, 39. 
Em outro estudo realizado com 20 ratos Wistar, cujo objetivo foi o de 
verificar os efeitos ototóxicos do ácido bórico sobre a função das células 
ciliadas externas, os autores utilizaram EOAPD nas frequências de 2kHz, 3kHz, 
4kHz, 6kHz e 8kHz. O equipamento utilizado nesse estudo também foi o 
Madsen Capella, e os valores médios obtidos diferiram do presente estudo na 
frequência de 2kHz, que tiveram média de 12 dB em ambas as orelhas. No 
presente estudo, as médias encontradas na frequência de 2kHz foram de 5,6 
dB no ILO®, e de 7,8 dB no Otoread®. Já no restante das frequências 
avaliadas, houve correspondência entre os equipamentos em ambos os 
estudos. Na frequência de 4kHz no estudo de Salihoglu et al. (2017), a média 
das EOAPD em ambas as orelhas foi em torno de 23 dB em um equipamento 
de diagnóstico (Madsen Capella), neste estudo, as médias mostram valores 
estatisticamente significantes. Na frequência de 6kHz a média ficou em 32 dB, 
enquanto que nesta pesquisa, a média do equipamento ILO® foi de 36 dB e no 
Otoread® foi de 37 dB. Por último, na frequência de 8kHz, o estudo de 
Salihoglu et al (2017), mostrou média de 38 dB e o presente estudo mostrou a 
mesma média de 38 dB no ILO® e 40 dB no Otoread®36.  
É possível verificar na literatura estudos realizados com diversos 
equipamentos de Emissões Otoacústicas Evocadas, no entanto, nenhum deles 
havia sido realizado com equipamento de triagem auditiva (Otoread®), ou 
similar. A maioria dos estudos publicados é feito em equipamentos de 
diagnóstico e de alto padrão e custo, como por exemplo, o ILO® e o Capella®.  
Nesta pesquisa foi possível verificar que, assim como na triagem em 
recém-nascidos, os exames realizados com os animais no equipamento de 
triagem (Otoread®) tiveram tempo médios de execução menor, quando 
comparado ao equipamento de diagnóstico (ILO®). Não foram achados estudos 
que fizessem essa comparação entre tempo de realização do exame. O fato do 
equipamento de triagem auditiva não sofrer tantas interferências de ruídos 
externos e ambientais, pode ser uma explicação para esse fato.  
A realização do exame de EOA nos modelos animais com uso de 
equipamento de triagem pode ser uma possibilidade viável, quando o objetivo 
for exclusivamente o acompanhamento do estado da cóclea com um protocolo 
que não haja necessidade de modificações de parâmetros do exame. Para 
estudos nos quais seja necessário modificar tipo de estímulo, intensidades, 
padronizar protocolos diferentes dos oferecidos de fábrica, recomenda-se o uso 
de equipamento de diagnóstico (ILO®), uma vez que a maior parte dos 




É possível a análise das EOAPD nas frequências entre 2kHz a 8kHz nos 
dois equipamentos em modelo animal. 
A relação sinal/ruído é uma medida confiável e permitiu a comparação 
dessas medidas em dois equipamentos distintos cumprindo com o objetivo 
principal do trabalho.  
À medida que as frequências aumentam as respostas aumentam 
concomitantemente.   
Não houve diferença estatisticamente significante quando comparadas 
as orelhas direita e esquerda da amostra. 
Não houve diferença estatisticamente significante quando comparadas 
as respostas da relação sinal/ruído nos dois equipamentos, exceto na 
frequência de 4kHz. 
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